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ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’INTRODUZIONE 

DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE FORNITE IN CONTO VISIONE 

 

 

1.  La consegna dell’apparecchiatura dovrà essere concordata dalla società fornitrice con la U.O.C. 

Ingegneria Clinica e con il Responsabile del Reparto/U.O. di destinazione ed attestata mediante apposito 

documento di trasporto (DDT). 

2. La società fornitrice, all’atto della consegna, eccezion fatta per le apparecchiature nuove di fabbrica, 

provvederà a rilasciare apposita dichiarazione che attesti l’avvenuta pulizia, decontaminazione e 

disinfezione. 

3. Il Responsabile della U.O. di destinazione procederà all’accettazione della fornitura, mediante 

sottoscrizione del DDT e provvederà, altresì, a custodire per il periodo di prova tutta la documentazione 

consegnata (DDT, manuale d’uso, certificazioni, dichiarazioni di conformità e dichiarazione di avvenuta 

sanificazione). 

4. La società fornitrice provvederà ad eseguire le verifiche di sicurezza elettrica generali (CEI EN 62353), 

propedeutiche e necessarie alla messa in funzione dell’apparecchiatura oggetto di visione/prova e 

rilasciare un verbale di corretta installazione controfirmato dal Responsabile del Reparto/U.O. di 

destinazione. 

5. La società fornitrice provvederà ad apporre apposita etichetta identificativa contenente almeno la 

seguente informazione: “APPARECCHIATURA IN CONTO VISIONE/PROVA FINO AL ……”. 

6. Nel caso in cui l’apparecchiatura oggetto di introduzione consenta la memorizzazione di “dati 

particolari”, all’atto della disinstallazione, la società fornitrice è tenuta ad attuare tutte le misure 

necessarie per la protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (D.Lgs. 

n°101/2018). 

7. Al termine del periodo di visione/prova sarà cura della società fornitrice provvedere alla corretta 

disinstallazione, imballaggio e ritiro del bene. 

8. Il Responsabile della U.O. di destinazione è tenuto, in ogni caso, a comunicare le eventuali anomalie 

rilevate alla U.O.C. Ingegneria Clinica. 

 
 

     

        

mailto:protocollogenerale@aslnapoli1centro.it

